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DL/T 540-1994 

气体继电器检验规程 

 
DL/T 540-1994 气体继电器检验规程规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、主要

特性、整组保护的检验和试验要求及方法等内容。 

DL/T 540-1994 气体继电器检验规程适用于 QJ-25、50、80 型气体继电器（以下简称

继电器），作为现场安装和运行中对继电器进行检验的规则和依据。 

气体继电器是变压器内部故障的主要保护元件，对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、

套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等均能灵敏动作。 

 
标准编号：DL/T 540-1994  

规程名称：气体继电器检验规程   

发布时间：1994-04-11 

实施时间：1994-10-01 

发布部门：中华人民共和国电力工业部  

制造厂商：武汉鼎升电力自动化有限责任公司 

产品名称：DEWJ-H 瓦斯继电器校验仪  

产品地址：http://www.kv-kva.com/507/  
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